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OPERATIONS D'INSTALLATION

Les informations fournies ici ne remplacent pas le manuel d'utilisation Sapphirem

Charger la batterie de la pompe Sapphire

* Sapphire™ fonctionne sur secteur, batterie (rechargeable) et
batterie externe (piles).

* Pour brancher, pousser le connecteur (point rouge) en
face de la fléche.

BRANCHER/DEBRANCHER SANS TOURNER
NI TORDRE LA FICHE CONNECTEUR

* Le voyant orange, s'il clignote, indique que la batterie est
en charge ;
S'il est allumé sans clignoter - La pompe est branchée sur
secteur et la batterie complétement chargée

NE TIRER
PAS ICI

La connexion du cordon bolus Sapphire
4 i\; se fait de la méme maniére.
S Il doit &tre branché directement sur
la pompe.

1

A NE PAS FAIRE CORRECT

Purger la tubulure Sapphire

* La tubulure de perfusion Sapphire doit étre purgée par la pompe (purge
manuelle possible).

* Ilest possible de purger avec la pompe avant ou aprées la programmation de la
perfusion, dans tous les modes d'administration

* La purge peut étre interrompue ou étre lancée si besoin a tout moment

L contiou_Tuiin] entio [_centiou_Juiii)

[Conir T

Débrancher patient

avant la purge

Purge Terminée

> Nvele perfus.

Voulez-vous purger avant
de commencer?

Rappel . Connecter la
Risque patient possible si tubulure au patient aprés la
vous ne débranchez pas!

¥ Répéter dern perf

) Programmes prere

1.Avant / aprésla 2. Déconnectez 3.La purge 4.La purge est
programmation la tubuluredu commence, terminée, confirmez
patient le compte a par OK. Répétez
rebours dela jusqu'a ce que tout
durée s'affiche Iair soitéliminé

/2 Lorsqu'il est activé, le Rappel de purge affiche un message pour I'utilisateur pour
\l J lui rappeler de purger la tubulure d'administration avant de démarrer une perfusion.
* Le volume utilisé pour la purge n'est pas soustrait du volume a perfuser




CHOIX DU MODE DEPERFUSION

Les informations fournies ici ne remplacent pas le manuel d'utilisation Sapphire™

Modifier le mode de perfusion

Quand elle est mise sous tension, la pompe Sapphire est
automatiquement réglée sur le dernier mode de perfusion utilisé.
Pour sélectionner un mode de perfusion différent :

e Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Options

* Sur I'écran Options, sélectionnez Mode perfusion

« Saisissez le code Elevé, puis appuyez sur OK

* Sélectionnez le mode de perfusion requis.

* La pompe affiche I'écranDémarrer

e ‘i’\.‘ Le mode de perfusion s'affiche dans le coin
\_/  supérieur droit, a cdté de l'icbne de batterie

Options de Démarrage rapide

Démarrez rapidement une perfusion en utilisant
I'une des options de Démarrage rapide.

Option 1— Répéter la demiere perfusion

1. Sélectionnez Répéter dern. perf.

2. Examinez et confirmez le programme

3. Purgez la tubulure

4. Appuyez sur la touche Début pour
commencer la perfusion

Option 2— Préréglée

. Sélectionnez Programmes Préréglés

. Sélectionnez le nom du programme sur la liste

. Examinez et confirmez le programme

. Purgez la tubulure

. Appuyez sur la touche Début pour
commencer la perfusion

u A WN =

/0 Larépétition n'est utilisée que pour le méme

V1) i . .

\_/  patient. La pompe conserve toutes les informations
des perfusions précédentes (volumes perfusés,

historique des bolus, durée de verrouillage)

Mode [ Sapphire Juiiii}

Continu Intermit
Paliers PCA

NPT Epidural

Retour Quitter

@u‘ ORE medica

Démarrer [_Contir_Lisiii]

> Nvele perfus.

(L) Programmes prere

Purger Options
;




OPERATIONS ENCOURS DE PERFUSION

Les informations fournies ici ne remplacent pas le manuel d'utilisation Sapphirem™

Verrouiller et déverrouiller
La pompe peut étre verrouillée pour éviter les sélections involontaires ou non autorisées sur I'écran.

Verrouillage de la pompe Déverrouillage de la pompe
Options verr Perfuse " (PCEN
Aucun code ne sera nécessaire
8 Verrouiler écran  +——> | pour le déverrouillage )
m
- . 'y DéhCont
& Veroupatent L5 [Uncode seranécessaire pour 250 o
le déVerrOUillage @ 2_{&50 1 fTatal
. Bolus dispo.
L() 83:19:45 Tps rest.
hmins

La pompe peut étre déverrouillée avec n'importe quel niveau de code, les fonctions seront
limitées a celles autorisées par le niveau de code saisi.

Modifier un programme en cours de perfusion

1. Déverrouillez la pompe pour modifier les paramétres

2. Pour modifier une perfusion PCA/PCEA, mettez d'abord la pompe sur pause

3. Les réglages de perfusion NPT ne peuvent pas étre modifiés pendant la perfusion

Sur I'écran de perfusion en cours
Changement direct d'un seul paramétre

1. Appuyez sur le paramétre amodifier

2. Saisissez la nouvelle valeur

3. PCA/PCEA/PIEB : Appuyez sur Demande conti
4. Appuyez sur OK pour confirmer ’/
5. Si nécessaire, verrouillez lapompe -

Sur le menu Affichage/Modification 00:01:58
. Appuyez sur la touche Aff/Modif.

Terminer

. Sélectionnez le paramétre amodifier o

. Saisissez la nouvelle valeur

. Si nécessaire, sélectionnez d'autres parametres a modifier
. PCA/PCEA/PIEB : Appuyez sur Demande conti.

. Appuyez sur OK pour confirmer

. Si nécessaire, verrouillez lapompe

NOOUuh,WNR



Afficher le programme de perfusion TS S

Pendant la perfusion, l'intégralité du programme de

perfusion peut étre consulté sur le menu Valeurs perfus. hdm B0 ML
Pour accéder a I'écran Valeurs perfus. durant la perfusion: (Deih':nicf'ﬂ;m >4
« Appuyez sur la touche AffModiif Bl demandé 1.2 ml
* Sélectionnez I'option Affich systeme Vemoullege  00:06 hain

1E;|Ius M3 P Max autorisé

 Appuyez sur la ligne des valeurs de perfusion

pOUI' |e Ualtement, VAdm eSt |'aCtue| VAdm I’eSant Retour | | Quitter |

* Les paramétres ne peuvent pas étre modifiés dans
ce menu

@ * Les valeurs affichées sont les demiéres programmées

Changer la poche

Si un volume supplémentaire doit étre programmé pour poursuivre

une perfusion en cours, effectuez I'une des opérations suivantes :

1. Changez le VAdm - Avant le message de perfusion terminée
(voir la section Modification du programme de perfusion)

2. Utilisez Répéter Derniére Perfusion - Aprés le message
de perfusion terminée (voir les options de démarrage
rapide)

PCA (D

0
&

Arréter la pompe Prime

L'arrét de la pompe peut étre réalisé sur
I'écran tactile ou avec le bouton ON/OFF

Sur l'écran : 1,
¢ Le déverrouiller sinécessaire :
» Appuyez sur DemanderPause \
* Appuyez sur OK pour arréter la pompe 00:01:57

Avec le bouton ON/OFF :

 Appuyez sur le boutonSTOP
* Appuyez sur OK pour arréter la pompe

Finish
Prime |

I'alarme de Pompe sans surveillance, I'alarme se déclenche.
* Pour garder la pompe en pause pendant une longue période de temps sans

@ * Sila pompe reste sur pause plus longtemps que la durée réglée pour
déclenchement d'alarme, éteignez la pompe sans quitter le programme




OPERATIONS EN COURS DE

PERFUSION

Eteindre la pompe
(quitter ou reprendre la perfusion)

La pompe peut étre éteinte a tout moment en appuyant

sur le bouton On/Off et en confirmant a I'écran.
Pendant la perfusion, la pompe peut conserver le

programme de perfusion et le reprendre ultérieurement

Eteindre sans reprise ultérieure

1. Mettez la perfusion surpause
2. Appuyez sur Sortir

3. Appuyez sur Quitter la perfusion
4. Appuyez sur le bouton On/Off
5. Appuyez sur OK

Pour reprendre

1. Appuyez sur le bouton On/Off

2. Appuyez sur OK pour reprendre la perfusion
3. Appuyez sur Demande conti.

4. Appuyez sur OK pour continuer la perfusion

Dépannage des alarmes

Lorsque la pompe détecte un probléme pendant
la perfusion, elle émet une alarme et arréte
simultanément la perfusion.

Pour résoudre le probléme et reprendre

la perfusion

1. Appuyez sur Muet pour désactiver
le signal sonore de I'alarme pendant
2 minutes

2. Suivez les instructions a I'écranpour

résoudre le probléme

. Appuyez sur OK pour rejeter I'alarme

. Appuyez sur Demande conti.

5. Appuyez sur OK pour confirmer et
redémarrer la perfusion

W

Probleme
détecte

<— Air dansTubulure

Instructions
de résolution

&——  Purgez la tubulure.

Attention

La pompe a été mise hors
tension pendant la
perfusion.
Appuyez sur OK pour
poursuivre la perfusion
précédente ou sur
Quitter pour passer au
démarrage.

Alarme (I

==

L'air accumulé dans la
tubulure dépasse la limite.

Si le probléme se reproduit,
retirez la cassette et
réinsérez-la

Purger Muet
J

@ aco




OPERATIONS EN COURS DE PERFUSION PCA/PCEA/

PIEB

Administrer un Bolus médecin pour Bolus médecin 3 IIPGENS €D

les perfusions PCA/ PCEA/PIEB Linite
BolusMED 04-20

Déverrovuiller la pompe sinécessaire

1. Appuyez sur la touche Aff./Modif

2. Sélectionnez BolusMED

3. Saisissez le code Elevé, puis appuyez sur OK

4. Saisissez la dose du bolus a administrer, puis
appuyez sur OK

5. Appuyez sur OK pour démarrer le bolus

{ Retour | [ auitter

/= UnBolus médecin peut étre administré uniquement @ acoRe mecica
‘\},/' pendant que la perfusion est en cours. ' .

Historique d'administration

1. Appuyez sur la touche Aff/Modif
2. Sélectionnez Historique d'administration

/. Lorsque la pompe est verrovillée, le menu Historique d'administration est disponible
\.1 ) surl'écran Perfuse, il n'est pas nécessaire de la déverrouiller

Quantité totale de

médicaments administrée Histor. Admin. 3 SEESAWS QD

depuis le début de la pa

; | Dose totale

perfusion admin 2mL Nombre total de bolus
Période histor inj A

Nombre d'heures durant €T boks " 4 gd;nm/stggs; demandesde

lesquelles les événements o ol perf/ 44 ——> |Pouspaten

ci-dessous se sont

roduits Bolus Perfusé 2mL

P : . , Bolus médecin 0 — p—

Pour modifier cette durée, prf mL —> | Quantité de médicaments

cliquez surla > et saisissez T:r'f?' bolus o 4 ’7 administrée par bolus

le nombre d'heures souhaité Lt seulement, Bolus
e médecins, Bolus patient

et somme

@ ocore




Diminution immédiate

Si la pompe doit étre arrétée au milieu d'une perfusion NPT,
I'option d'appliquer la diminution progressive programmée
ou d'arréter immédiatement estdisponible.

L'option de diminution progressive est disponible durant le ™ 0.5/ o
débit plateau. i

; PN - c <) 0159:48  Tesrest
Pour activer la diminution progressive : S s

1. Appuyez sur le bouton Diminution [  p— mmmunnj

2. Sélectionnez Diminutionimmédiate
3. Appuyez sur OK pour démarrer la diminution progressive

@QCORE'HHM(M

Lorsque la pompe est réglée sur un code élevé,
I'utilisateur peut régler la durée de la diminution
progressive

15025-050-0066 | Rév.01/ 09.2020

Pour toutes questions relatives a la gamme Saphire™ et a vos
commandes dispositifs/accessoires/consommables et SAV :

Service Clients /Siege Social Q Core Medical Ltd

10 place de la Joliette 29 Yad Haruzim St.,

Les Docks —Atrium 10.6 - 4éme étage P.O.Box 8639

BP 13 543 Netanya 4250529, Israél

13 567 Marseille Cedex 2 - France Tél +972.73.2388888

Tél.04 91 13 45 99 Fax +972.73.2388800

dispositifsmedicaux@qcore.fr info@qcore.com @
L

SAPPHIRE
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